Como crear PROTOCOLOS de pruebas.

Tablas

Examinadores
Gestionar los examinadores

Protocolos
Gestionar los protocolos predeterminados

Procedimientos personalizados
Gestionar los procedimientos personalizados

1- Pulsaricono para
crear un nuevo
protocolo.

2- Selecciona eltipo de

protocolo segun la sesién en
la que quieres que aparezca

L]
Parametros por defecto
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Pulsacion larga sobre
una pruebaya
introducida en el
protocolo nos permite
modificar los valores
por defecto

-
Tipo de protocolo

Optometria
Nomibre
I_Iu Pruebal
Cover Test o
Lejos, Con correccién
Estereopsis x

Cerca, Con correccion, Randot Steraotest

Test de Worth x
Lejos, Con correccion, Rojo-Verde, OD 3 luces

Disparidad de fijacién x
Cerca, CC, Horiz, Por valor, Unidad de Mallet

plitud acomodativa x
correccion, Acercamiento, Acomodativo

Optometria

- Nombre
|

La lista esté vacla

4- Selecciona

las pruebas

& que quieras
incluir.

5- Una vez seleccionadas

las pruebasy puesto el
nombre, pulsar GUARDAR.
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< Protocolos H

Q, Buscar

Prueba
Optometria - 6 pruebas

Prueba
Contactolagia - 1 pruebas

Prueba TV
Terapia - 1 pruebas

Los protocolos se guardan con elicono del
color correspondiente al tipo de sesion
elegido.

Una vez creados se pueden BORRARy EDITAR.

SmarThings4Vision

Q Buscar

W Refraccién subjetiva

M Refraccion objetiva

M Flexibilidad acomoda...

M Respuesta acomodati...

W cCover Test

M Test de Schiber

M célculo de AC/A

M Tonometria

Foria

M sensibilidad al contra...

W Testde color

@OPTOFILE®

B Afadir pruebas

W Agudeza visual
M Amplitud acomodativa
W Acomodacisn

M Test de Worth
Pulsacion larga:
seleccionar varias

M Estereopsis

M Punto préximo de co...
W Disparidad de fijacion
M DEM Test

n Vergencias fusionales
A Rejilla de Amsler

M Dominancias
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K Pruebas de protocolo

O auecar Botén de
seleccién de
W Prucha
protocolos

creados dentro de
la sesidn del
paciente



