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AV lectura mono- Bino 
Pantalla del test  

Opciones específicas 

Binocular aleatorio:  permite que el texto muestre palabras 
que se ven con el ojo derecho, otras con el izquierdo y otras 
binocularmente. 

Textos: Permite cambiar el texto dentro de una 
biblioteca de archivos de diferentes dificultades. 

Manuscrito:  Camba la fuente del texto y la pone en modo manuscrito.
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Estereopsis Randot 
Pantalla del test 

Existen dos pantallas de evaluación: 

› Alta estereopsis: primera pantalla por defecto.

› Baja estereopsis: desplazamiento hacia abajo.

Los valores de cada página varían en función de la distancia de test. 

Indicaciones 

El paciente debe indicar qué figura sobresale en cada grupo. 

- Aparece coloreada la opción correcta
- Se puede seleccionar/marcar una sola figura pulsando sobre ella
- Se puede aislar un solo grupo pulsando sobre el número del

grupo y, cuando está aislado un grupo, desplazar arriba abajo.
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Entrena vergencia 
Test que permite realizar ejercicios de entrenamiento de vergencias con 
figuras (vectogramas o anaglifos variables). 

Pantalla del test 

Desplazamiento vertical sobre la pantalla para modificar el valor de 
vergencia: 

Vergencia Horizontal 
− Hacia abajo: Inducimos convergencia (BT)
− Hacia arriba: Inducimos divergencia (BN)

Opciones específicas 

› Vergencia vertical: permite introducir una desviación vertical que
compense la del paciente.

› Paso de vergencia (el doble que el anterior a partir de 0.125 o más
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(si fuese necesario)) 

› Paso suave: realiza el paso de vergencia seleccionado de forma
suave y continua, sin salto.

› Tamaño angular de la figura

› Fijación central (cuando se elige la cadena)

› Toque sobre la pantalla: Movimiento del vectograma. Opción de
movimiento continuo en las opciones (Mov. conti)

› Botón Flecha: cambio convergencia – divergencia y viceversa
(flipper prismático)

› Estímulo: Botón para seleccionar imágenes (se abre una ventana
emergente con todas las imágenes)
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Entrena vergencia multi 
Test que permite realizar ejercicios de entrenamiento de vergencias con 
saltos con diferentes opciones de dificultad. 

Pantalla del test 

Un desplazamiento vertical sobre la pantalla lleva a cabo un 
desplazamiento de la espiral hacia fuera o hacia dentro.  

La diferencia entre el exterior y el centro de la espiral es siempre 
2.00DP 

El valor que se muestra en la parte inferior de la pantalla indica el valor 
del que partimos en el extremo exterior de la espiral. 

− Hacia abajo: Inducimos convergencia (BT)
− Hacia arriba: Inducimos divergencia (BN)
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Ejemplo: 

› 0.00: Nos indica que partimos desde 0.00DP en el exterior
hasta 2DP en el centro de la espiral

› 1.00BN nos indica que partimos de 1.00BN en el exterior
hasta 1.00BT en el centro de la espiral

Figuras 

Las figuras que siguen la trayectoria de la espiral presentan diferente 
posición respecto al plano con una demanda prismática fija de 0.125DP. 

El color indica si esta demanda de vergencia es de convergencia 
(naranja), de divergencia (verde) o es cero (azul). Esta información se 
muestra en la pantalla de la tablet de manejo a modo de leyenda. 

Al pulsar sobre la pantalla: cambian de forma aleatoria las figuras y su 
posición respecto al plano (convergencia – divergencia – Plano) 

 MENÚ OPCIONES 

› Reiniciar: valores de vergencia de la espiral a cero

› Número de saltos: Permite establecer la cantidad prismática
entre cada figura, el salto de una figura a otra.

› Salto vergencia entre figuras = 2DP/num saltos
Ejemplo: num saltos: 4 saltos  Vergencia salto entre figuras:
0.50DP

› Salto Diver. Nos indica la dirección de la espiral
- Desactivado (por defecto): la espiral sale hacia fuera

(convergencia) la variación de DP es hacia fuera.
- Activado: Salto Divergencia: la variación de DP es hacia

dentro, la variación de DP es hacia dentro.

› Sin espiral: Permite eliminar la línea de la espiral.
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Campo Visual 
Pantalla del test 

Opciones específicas 

› Color: permite seleccionar el color de la rejilla (blanco, negro o
rojo)

› Fijación: Permite cambiar el punto de fijación de posición.

› Ayuda fija: Permite poner y quitar las líneas de ayuda en la rejilla.

› Distancia 30 cm: Fija la distancia de colocación del paciente
respecto al punto de fijación a 30cm. Si esta opción está
desactivada, la distancia para la que se muestra la rejilla es la que
se tenga introducida por defecto.

› Amsler 20°: Muestra una rejilla de Amsler estándar. La distancia
de evaluación es fija a 30cm.
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Este test permite la opción de que tanto el paciente como el examinador 
puedan PINTAR sobre las rejillas de sus pantallas:  

- El examinador pintará en la tablet
de manejo en color verde (lo verá el
paciente en su pantalla de ese
mismo color)

- El paciente pintará en su pantalla en
color gris (lo verá el examinador en
su tablet de manejo de ese mismo
color)

El botón de la esquina inferior derecha 
activa la opción de BORRADOR. 
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Puntos aleatorios 
Pantalla del test 

Test de Movimiento de Puntos Coherentes 
CDM - Coherent Dot Motion 

El objetivo de este test es evaluar la capacidad de discernir la dirección 
del movimiento variando el nivel de coherencia entre los puntos que se 
mueven con una dirección determinada y los que se mueven de forma 
aleatoria1. 

El nivel de coherencia hace referencia al % de puntos que se mueven en 
una dirección determinada. Ejemplo: valor de coherencia de 80% (indica 
que sólo el 20% de los puntos se mueven de forma aleatoria) 
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Opciones específicas 

› Coherencia máxima: permite modificar el valor de coherencia
hasta el que se va a evaluar. Valor por defecto: 90%
Valores de coherencias que evalúa: desde 10% en pasos de 10
hasta la coherencia máxima.

› Numero repeticiones: Número de veces que muestra el test
para cada valor de coherencia. Valor por defecto: 1

Ejemplo: 
Coherencia máxima 80% 
Número de repeticiones 2 
El examen mostrará 16 patrones de puntos (2 veces por cada 
valor de coherencia) 

ANTES DE EMPEZAR 
Pulsar el disparador para mostrar en pantalla un patrón de 
puntos en movimiento y explicar el test al paciente.  

PROCEDIMIENTO AUTOMÁTICO 

1. Pulsar el PLAY
2. Pulsar el disparador
3. Preguntar al paciente en qué dirección se mueven los puntos.
4. Marcar en la Tablet de manejo la dirección

indicada mediante las flechas de la parte
superior (arriba-abajo-derecha-izquierda)

5. Pulsar el disparador para mostrar el siguiente
patrón.

Los valores obtenidos se van dibujando en la gráfica inferior de la 
pantalla de la tablet de manejo. 
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En la parte inferior de la Tablet de manejo se muestran los parámetros 
de realización de la prueba: 

A. Progreso de test: Patrones mostrados / patrones totales
B. Nivel de coherencia que estamos evaluando en ese patrón.
C. Dirección de movimiento de los puntos que estamos mostrando.

Al terminar en este modo 
semiautomático, OptoTab+® muestra los 
resultados del paciente en una gráfica 
donde se puede ver los niveles de 
coherencia evaluados (eje X) y la ratio de 
aciertos para cada valor (eje Y). 
La zona sombreada de la tabla de 
resultados indica la zona de valores 
normales en función del estudio realizado 
en el artículo de Gori et al2. 

Referencias  
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Galería 
Pantalla del test 

Opciones específicas 

› CÁMARA: permite realizar fotografías y mostrarlas en la
pantalla POLAR o POCKET. Es posible pintar sobre ellas.

› PIZARRA: Permite pintar sobre las imágenes NO 3D
seleccionadas de la galería.

INTRODUCIR IMÁGENES/VIDEOS 

Para introducir imágenes o vídeos en la Galería, el usuario debe 
introducirlas en la carpeta OTPlusImages de la memoria interna de la 
tablet de manejo. 
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OPCIÓN PIZARRA BINOCULAR 

La opción PIZARRA permite pintar de forma 
monocular en campo binocular. 

En la pizarra aparece la opción de elegir qué 
ojo queremos que vea lo que pintamos: ojo 
derecho, izquierdo o binocular. 

Cada línea, según que ojo lo vea, se pinta con un trazado diferente: 

- Monoculares: línea punteada (diferente punto para cada ojo)
- Binocular: línea continua.

Otras opciones disponibles: 

- Pintar sobre imágenes 3D
- Permitir que pinte el paciente sobre las imágenes.

En este caso, en la pantalla POCKET se pintará con el dedo y en
la pantalla POLAR usando un ratón por USB.

OI 

OD 

BINOCULAR 
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